
^exo
Método: 30(1)...350(1)@20 
- dt 1,00s
. 1 30,0oC, 1,00 min 
. 2 30,0..350,0°C, 20,00 K/min 

3 350,0“C, 1,00min 
Sincronización habilitada
Muestra: DA-8010-Forma4-Calentamiento-refrigeración(Dioxano), 2,2000 mg

Portamuestras: aluminio estándar 40ul

Integral -176,75mJ
normalizada -80,34JgA-  
Comienzo 120,60 °C 
Pico 126,88 °C
Final 130,29 °C
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Sundia : METTLER STAR0 SW 11.00
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